GARANCE CENY CPAP a BiPAP a PŔÍSLUŚENSTVÍ 
HRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI 
V RÁMCI VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

PŘÍLOHA č. 4

	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO PRŮBĚH ELEKTRONICKÉ AUKCE


a) Elektronická aukce proběhne na portálu www.allytrade.cz. 

b) Do systému se účastníci hlásí pod svým uživatelským jménem a heslem, které jim bude zasláno na e-mail.

c) Pro práci v systému AllyTRADE není nutné provádět žádnou instalaci speciálních programů na PC. Nutné je stabilní připojení k síti internet a používání běžných prohlížečů – doporučujeme IE s povolením cookies a javascriptu. 
d) Uchazeč je povinen seznámit se s uživatelským a technickým manuálem pro práci s portálem AllyTRADE , který je k dispozici na www.allytrade.cz v sekci Manuály. 
e) Před začátkem aukce mají uchazeči k dispozici pokusnou aukci, kde si mohou otestovat celý systém – DOPORUČUJEME. V průběhu aukce není možné řešit například nestandardní nastavení internetového prohlížeče.
f) Elektronická aukce probíhá v předem stanoveném termínu s nastavením automatického prodlužování aukce – tyto informace budou upřesněny ve výzvě.
g) Důležité informace v průběhu aukce budou oznamovány v CHATU aukce.

h) V případě problému s elektronickou aukcí je nutné ihned kontaktovat provozovatele. 

i) Zadavatel/provozovatel je oprávněn administrátorsky vstoupit do elektronické aukce.

j) Pokud dojde k technickému problému na straně provozovatele je oprávněn aukci ukončit a vyhlásit nový termín aukce. O tomto faktu budou uchazeči informování e-mailem a telefonicky.
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